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硬 体 壁 动物 和 昆虫 扫描 的 简便 制作 方法 


THE SIMPLIFIED SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC 
METHOD FOR HARD INTEGUMENT OF 
ANIMALS AND INSECTS 


关键 词 ”扫描 电镜 导电 液体 壁 ” 临 介 点 干燥 
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扫描 电子 显微镜 在 各 学 科 广 泛 应 用 以 后 ， 在 动物 、 昆 虫 分 类 学 中 应 用 很 广 ， 但 有 些 
标本 采 到 的 数量 很 少 ， 经 扫描 电镜 标本 常规 制作 镀金 后 标本 不 能 再 作 分 类 用 ;， 经 固定 、 
晓 水 、 干 保 、 镀 金 等 处 理 后 ， 原 有 姿态 很 难保 存 ， 我 们 试验 了 直接 拍摄 活 虫 、 干 标本 、 
70% 乙醇 保存 1 年 以 上 的 标本 、 导 电 液 浸泡 及 双重 导电 法 等 ， 得 到 了 正在 取 食 、 产 卵 、 
交尾 角 化 等 的 照片 ， 细 微 结构 清晰 ， 为 分 类 及 形态 学 研究 提供 了 方便 的 手段 。 过 去 很 多 
学 者 探讨 过 各 种 方法 ， 田 道 良 美 等 (1976) 认为 昆虫 类 体 表 裤 以 结实 的 角质 层 外 骨骼 ， 
车 用 扫描 观察 体 表 ， 不 一 定 象 软组织 那样 处 理 ， 直 接 观 察 也 能 获得 较 好 图 象 。 马 金 寇 
《1980) 用 不 同方 法 处 理 各 种 昆虫 ， 获 得 高 质量 照片 。Brody (1973〉 用 氯 化 钾 甘油 消 
琵 电 剂 处 理 样品 ， 使 样品 减少 放电 等 方法 。 我 们 试验 了 以 下 几 种 方法 ， 

1。 活 虫 删 采 来 的 活 螨 〈 图 1)、 孵 〈 图 2) 不 经 任何 处 理 ， 用 导电 胶 粘 在 标本 人 台 
上 就 扫描 观察 , 图 6 为 珠 砂 时 螨 Tetranychus cinnabarinus 背 部 局 部 刻 纹 ， 放 大 1200 售 
左右 效果 与 作 过 临 介 点 干燥 的 相同 。 茶 黄 师 Poly phagotarsonemus( 图 3 ) 正在 取 食 的 
生动 镜头 能 即时 拍 下 来 。 但 注意 用 低 电 压 ， 抽 真空 及 拍照 都 要 快 ， 时 间 长 了 会 变形 。 

2, 干 虫 ”保存 多 年 纸 包 的 干 虫 如 小 幼虫 Bostrychidae 等 (图 4 ), 可 先 用 小 毛笔 沾 
乙醇 轻 轻 刷 净 表面 污 物 或 用 微型 超声 清洗 器 清洗 30 秒 至 1 分 钟 ， 滤 纸 吸 干 ， 粘 在 标本 人 台 
上 即 可 观察 ， 小 骞 触角 分 节 及 一 排 排 毛 都 很 清楚 。 \ 

3. 70% 乙醇 保存 的 标本 ”鞘翅 目 、 膜 翅 目 昆虫 采集 后 保存 在 70% 乙醇 中 多 年 , 这 种 
标本 取出 后 换 新 配 的 70% 乙醇 清洗 二 、 三 次 ， 除 去 表面 污 物 ， 滤 纸 吸 干 后 用 导电 胶 粘 在 
标本 台 上 就 观察 。 图 7 为 蜜蜂 雄 蜂 的 有 只 节 端 部 ， 在 70% 乙醇 中 已 保存 1 年 多 ， 样 品 未 变 
形 。 
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所 用 标本 由 王 慧 甘 、 筷 韦 芬 、 高 家 祥 、 姜 立 刚 等 同志 供给 ， 特 此 致谢 。 
本 文 1984 年 8 月 3 日 收 到 ，1985 年 5 月 3 日 收 到 修改 稿 。 
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1。 Adult of Tetranychus cinnabarinus 

2. Adult and eggs of Tetranychus cinnabrinus 
3, Polyphagotarsonemus is eating 

4, Antennae of Bostrychidae 

5。Teelh of land snail 

6. Linlarge of Tetranychus cinnabarinus 
7。Tarsus of Apidnae 


8.。 Compound eye of Sarcophagidae 





4. 导 电 液 浸泡 利用 某 些 化 合 物 对 生物 体 蛋 自 质 、 脂 类 、 淀粉 等 的 化 学 结合 ， 表 而 
离子 化 ， 变 成 导电 性 能 较 好 的 金属 化 合 物 ， 使 标本 表面 能 耐 受 电子 束 袁 击 ， 增 加 反差 ， 
图 象 立 体感 增强 ， re 这 样 处 理 的 标本 不 经 镀金 但 达到 了 导电 的 效果 。 如 各 种 昆 
EM 蜗牛 、 贝 、 螺 齿 和 再、 毛发 、 骨 、 鳞 片 、 蛋 壳 等 都 可 用 此 法 ， 标 本 洗 净 表 

， 投 入 导电 液 碘化钾 2 克 、 碘 0.2 死 加 重 蒸 人 饮水 100 获 升 ) 中 浸泡 1 一 3 
取出 用 重头 饮水 洗 二 次 ， 滤 纸 吸 干 即 可 观察 ， 不 出 现 放 电 现 象 ， 反 差 增强 ， 但 在 号 
电 液 中 浸泡 过 长 会 使 图 象 生硬 。 图 5 所 摄 蜗牛 齿 舌 即 在 导电 液 中 温 泡 三 天 后 扫描 ， 一 排 
排 缘 齿 及 外 缘 齿 很 清晰 。 

5. 双 重 导 电 法 “标本 经 导电 液 浸泡 然后 再 镇 金 ， 这 一 方法 适用 于 毛刺 从 生 的 标本 ， 
如 只 用 一 种 导电 方法 标本 还 会 出 现 放电 现象 ， 用 两 种 导电 方法 就 可 弥补 毛 丛 里 镀金 不 足 
出 现 的 放电 现象 ， 图 8 麻 蝇 头 部 即 用 此 法 制作 。 
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